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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 993/24/LLUB

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzgdzen Komunalnych’
ul. Przemystowa 28A, 24-200 Belzyce

Numer i data zlecenia:

993/24/LUB z 12.03.2024

| Kod probki

Migjsce /punkt pobierania prébki

993/24/W

woda do spozycia
. ¥
przez ludzi

~ Opis probki |
1
i

WZZ Januszowka — kran w hvdroforni’

Probke pobral:
Priobke dostarczyl:

Plan pobierania probki:

Stan probki:

sy

pracownik laboratorium — Fabian Lobejko
pracownik laboratorium — Fabian Lobejko
objgte planem Zleceniodawey

bez zastrzezen

Data i godzina pobrania probki |

Metoda pobierania

Data i godzina dostarczenia probki

'{ 12.03.2024, 12 '

PN-1SO 5667-5:2017-10 ~

PN-EN SO 19458:2007 *

12.03.2024, 14"

Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan;:

12.03.2024
15.03.2024

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

r - i Metoda I [ Wynik Wartosé )
[ adana cechs | A | de stk A B ; Uwagi ‘
[ Budans Cecha | Dokument odniesienia Jednos badania parametryczna *M* 2
[ Ogoina liczoa [ PNEN IS0 6222:2004 77 a Bez incpra :
oA ZImGW ' Metoda plytkow: timl | nie wykiyt Zalenny aphes [
Jmku_:mgmuzm::\\ Metoda plytkows Jtkim [ e wykryto SR UTRNAL e theet wadeiteauss
w 22°C (posiew wglebny) do 200 kol w keame konsumenty | =
Liaka Eakien siiy PN-EN IS0 9308-1:2014-12
LrEHaARICOEMD) +A1:2017-04 AE2 jtk/100ml 0 0 -
coli : o e
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 !
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 M7 Jtk/100m] 0 0 : |=
| Metoda filtracji membranowej | | ’ |
I
— SN-EN (S0, 780023004 &
Liceba PN-EN 150 7899-2:2004 jtk/100ml 0 0 |

| enterokokow kalowyeh

Metoda filtracji membranowe)

—l -

Sprawozdanie z badan nr: $93/24/LUB

Autoryvzowal:

Specjalista d/s Laboratorium
mgr Inz. Agniéizka Klugler
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BADANIA ORGANOLEPTYCZNE

Druk 7.0g. LUB

Metoda Wynik Wartos¢
Badana cecha ) o Jednostka 1 ] Iwagi
Dokument odniesienia badania parametryczna "M hiwag

| Obecnosc obeego
zapachu

PN-EN 1622:2006 **
Metoda jakosciowa

nie wykryio

Liczba progowa zapachu
TON

PN-EN 1622:2006 *2
Metoda uproszezona parzysta,
wybor niewymuszony

Zapuch akceplowalny przcz
kunsumentow | bee
nieprawidlowyeh 2zmin

Obecnost vbeego smaku

PN-EN 1622:2006 =
Metoda jakosciowa

nie wykrylo

Liczba progowa smaku
TFN

PN-EN 1622:2006 */
Metoda uproszczona parzysta,
wybor niewymuszony

Sk abcepluwalny preve
Kunsumentow 1 heg
mepriwidlowych zoan

w metsleie ukoswwe; seenie
poddano probke nicroscienczong

Irezbua veenigguych 3 - gaoby

il wudy vdnresienu |
butelkowan, mcgizowans winky I:
mineralna pochodzaca 2 abszirow |
Lubelsscsseny

wzas od pobrani probki de
wykonanu oo sen 22 pods

temperatura ocenmngg probks
23,1%C

|
=S5

Autoryzowal:
gl i
Sper‘/.[ahsta_/\gfs Laboratorium
/
o
oanna Borzecko
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
Metoda Wynik Wartos¢
Badana cecha c Jednostka ; y Uwagi
Dokument odniesienia badania parametryczna "Y' &
= PNIEN S0 7027-1:2 oA i Akeeptowalng preer konsumentow
1| Megtnosc¢ Pl (‘ e 5 UII‘G 0? NTU 043 1 b niepraw idbow veht smian
E Metoda [lL‘fUEOIl'IL{I’)LZJ'Id Zulecuny zakres wartoserdu | |
| PNZEN [S s 20287 Akceplowulny praee konsumentow p——— s |
Barwa PN-E ; [QL). t‘f?‘? 2 l_ ) mp/l Pt o5 1 bez mieprav dlowyeh znan, i _’“, I:I,J_L 1:!“'.": b i |
Metoda spektrofotometryezna do 15 el Tt | Feomalld
H PN EN SO 10523:2012 %/ 7 wiey T o~
R - L LT LMPeraiir ponarg 24,
p Metoda potencjometryczna g i
Przewodnose - PN-FEM 27888: 1999 AL ; korckia za poniacy urzglzenia do
clektryezna wlasciwa ) 3 . uSiem 532 2500 Kompensuc)i wplywu lemperatury
| w25 °C Metoda }\OI'I'.lLIE(LU!'IICEI’)"LZl’I('I Temperatura pomiaru 24,3°C
| BT S0 T 1S0-1.9007 A2 |
Styzenie PN-ISO |:\U‘ |.._0(L % mod) < 0.06 050 Sk ol
jonu amenowego Metoda spektrofotometryczna =
S0 ==
Cun/St Cygy/321 Sigzenie
PN-82/C-045576.08 Al azotynow wowinbzie uzdatnone) |
Stgzenie azotanow e e my | 152 S e | i
Metoda apvklrufulumcltyu.{na wodockgowe) lub mnych ursgdeen
dystrybuei nic mede przckraczad
warlosci 1), 10
0,50 |
Caipy/30+C 232 | Stgzenic
PN-F 7. AZ ) wrolyndw w wodsie wedalone) |
S1¢z’enie Azotynow P EN 26?? 11999 : mg;l < 0,016 wprowadzame) do sieci < ponize] zikresy roboczego l
Metoda Spektl’oIOIOITI.CH')-CZl‘IB wodociggowey lub innyeh urzgdzen |
dystrybucyi nie mose prackraceac
warkoser i, 1.
i ; PN-1S0 9297:1994 *#
Stezenie chlork 4 gl 27 250 |
JENE U Metoda miareczkowa me |
Sumaryezna zawartosé | T ; ;
:l - 'J- :‘:)I‘]]: 'innﬂ" - FN-1306059:199¢ g ng CaCos'l 243 1= 544
apnls agne > my (s 243 W5t | »
“PIE M e Metoda miareczkowa e |
| (twardosc ogolna) | |
Autoryzowal:
b
" < o, -y .
“Darilel Kotwicki
gdzie:

"' —metoda akredytowana w zakresic clastycznym
"~ Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2204
* ~ metoda zatwierdzona przez PPIS w Lublinie, decyzja nr HK.9012.2.52.2023.EK z dnia 12.12.2023 r,
* ~ zgodnie z oswiadczeniem Zleceniodawcy

Sprawozdanie z badan nr: 993/24/LUB

— metoda akredytowans przez Polskic Centrum Akredytacj AB 459 (aktualny zakres akredytacji; www.pea.gov.pl)
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Widanie: 08 e -
Data wydania 04102021 . Druk 7/0g. LUB

Zalaczniki:
. Raport z badan nr 18676/LB/2024 wydany przez Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

Sporzgdzil: Zatwierdzil:

Specjalista d/s Laboratorium Kierow S rator
e J:;{n/// i e
mgr in2. Agnieszka Klugier “Datied KShocki

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanic z badai nie moze by¢ powiclane inaczey, jak tylko w calosei.
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg sig wylgeznie do badan yeh, otrzymanyeh prabek.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

Sprawozdanie z badan nr: 993/24/LUB Strona 3 23



<% eurofins

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Probka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2024-03-15
Data zakonczenia badan: 2024-03-25
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ot

2 pr
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b e i T
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J”"’Jnl-l\\'\‘\ RAbaA
AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul, Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: Zlecenia.EnviPL@etcee.eurofins.com
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 18676/LB/2024

Lubelska Spoétdzielnia Ustug Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Ustug
Badawczych

ul. Probostwo 4

20-089 LUBLIN

77/0001299/2022

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Brak danych

993/24/W

"Szczegblowe dane dotyczace miejsca pobierania sg dostepne u
zleceniodawcy"

Pobieranie i transport Klienta

Brak danych

2024-03-15

Bez zastrzezen

0034712/24

Raport autoryzowat:  Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. |zabela Zielinska

Raport wygenerowal i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 6E74EC227297DE76 (okres waznosci:08.12.2022-08.12.2024) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2024-03-26 Stronalz4



Raport z badan nr 18676/L8/2024

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
Z niepewnoscia

Jednostka

Wartos¢ dopuszczalna
okreslona w
obowigzujgcych przepisach
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

Antymon / Sh
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
(1.00-5000) pg/|

<1.0 +0.2

ue/l

max. 5

2G

Arsen / As
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
| (1.00-5000) pg/l

+0.2 ue/l

max. 10

2G

| Chrom ogdiny / Cr
| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) ug/|

<1.0 ug/l

max. 50

G

Glin / Al
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(10-100000) pg/!

<10 ug/l

max. 200

G

Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.050-5000) pg/!

<0.050 +0.008 pg/l

max. 5

G

Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
{1.0-5000) pg/!

3.8 He/l

max. 20

G

Otow / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) pg/!

<1.0 0.2 pg/l

max. 10

26

Srebro / Ag
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
| (0.0010-5.00} mg/

<0.0010 | +0.0002 mg/|

max. 0,01

76 F

Selen / Se
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
| (1.00-5000) g/l

Hg/l

max. 10

26 ]

| Rte¢/Hg
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
{0.10-500) pg/!I

<0.10 $0.02

ug/l

max. 1

ZG

Mangan / Mn
PN-EN 15O 17294-2:2016-11 -
| (5.0-100000) Hg/l

6.5 ue/l

max. 50

G

| Miedi / Cu
| PN-EN [SO 17294-2:2016-11 -

{0.0010-5.00) mg/I

0.0012 | 0.0002 mg/l

max. 2

G

| 58d / Na
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
{0.500-5000) mg/I

8.74 +0.96 mg/|

max. 200

e e

ZG

Magnez / Mg
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
(0.500-5000) mg/!

8.98 +0.90 mg/|

7-125

2G

Zelazo ogdlne [ Fe
PM-EN 150 17294-2:2016-11 -

| (10-500000) pg/!
|

31 pg/!

max. 200

G

Bor/B
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(0.020-100) mg/I

<0.020 +0.003 mg/|

max. 1

G |

Chlor wolny
PN-EN 150 7393-2:2018-04 -
{0.02-8.0) mg/|

0.03 +0.01 mg/!

max. 0,3

G

A(S)

AlS)

Bromiany / BrO3
PN-EN I1SO 11206:2013-07 - (2.0-100)
| mg/l

| <20 pe/l

max, 10

[ Fluorki ,_"-l;__
| PN-EN 150 10304-1:2009 - (0.10-10)

<0.10 +0.02 mg/l

max. 1,5

Katowice, dn. 2024-03-26
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Raport z badan nr 18676/LB/2024

mg/l

Siarczany / SO4
PN-EN 1SO 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/l

76

8

mg/|

max. 250

ZG

Heksachlorocykloheksan / HCH -
suma

| PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-200)

pg/l

<0.010

10.002

pg/l

max. 0,1

26

Aldryna
PN-EN 1SO 6468:2002 - {0.010-0.60)
ug/l

<0.010

+0.002

pe/!

max. 0,030

2G

Dieldryna
PN-EN IS0 6468:2002 - (0.010-0.60)
ug/l

<0.010

+0.002

e/l

max. 0,030

ZG

lzodryna
PN-EN IS0 6468:2002 - (0.010-0.60)
Hg/l

<0.010

+0.002

He/1

max. 0,1

ZG6

Heksachlorobenzen / HCB
PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60)

B/l

<0.010

+0.002

mg/l

max. 0,1

G

Pestycydy chloroorganiczne - suma
PN-EN ISO 6468:2002 - (0.10-215)

ug/l

<0.10

+0.02

He/l

max. 0,50

ZG

Benzo(a)piren
PN-EN 150 17993:2005 - (0.003-0.60)
He/!

<0.003

+0.001

e/l

max. 0,01

ZG

Benzen
PN-150 11423-1:2002 - (0.5-5000)
g/l

<0.5

Hg/l

max. 1

G

Chlorek winylu
PN-EN IS0 10301:2002 - (0.25-25)
pe/l

<0.25

+0.04

e/l

max. 0,5

ZG

THM - suma

| PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-1000)
| pe/l

14

ue/l

max. 100

G

Bromodichlorometan /
Dichlorobromometan

PN-EN 1SO 10301:2002 - {1.0-250)
ug/l

5.2

pe/l

max. 15

G

1,2-Dichloroetan / EDC
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-100)
pg/l

<1.0

g/l

max. 3

G

Trichlorometan / Chloroform
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250)
g/l

6.0

ug/1

max. 30

ZG

Suma trichloroetenu i
tetrachloroetenu

PN-EN 150 10301:2002 - (1.0-500)
pe/l

<1.0

ug/!

max. 10

G

AlS)

Chloramina / NH2CI
PN-EN 1SO 7393-2:2018-04 -
(0.02-8.0) mg/!

0.02

+0.01

mg/l

max. 0,5

| A(S)

P

| A{S)

| Akryloamid
| £$;|x91c:01.05.2011 - (0.040-2.0) pg/!

<0.040

$0.010

pg/l

max. 0,10

Epichlorohydryna
PB/1/31/8:13.06.2011 - (0.060-1.20)
pe/l

<0.060

+0.012

Hg/l

max. 0,1

AlS)

Indeks nadmanganianowy
(utlenialnosc)
PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/|

B |

0.2

mg/l

max. 5

G

| A[SE

Wielopiericieniowe weglowodory
aromatyczne / WWA- suma 4

<0.006

+0.002

pg/!

max, 0,1

G

Katowice, dn. 2024-03-26

Strona3z4



Raport z badan nr 18676/LB/2024

sktadowych: B{b)F, B(k)F, B(ghi)Pr,
Indeno

PN-EN 15O 17993:2005 - (0.006-3.60) ; [ [
| mg/l :

| Cyjanki ogolne :
A(S) | PN-EN ISO 14403-2:2012 - <50 | 210 | ug/ max. 50 26
(5.0-10000) pg/I : f

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr NS.HKi$.9027.3.38.2024
obowigzujace do dnia 22.03.2025r,

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasady prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikow w zakresie metady)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagar okreslonych w zatgczniku nr
1w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi (Dz.U.2017,
poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscia parametryczng) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami {wartoscia parametrycza).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacja rezultatdw moga odbiegac od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot,

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogolnej liczby mikroorganizméw w 220C
oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T) — badania wykonywane w migjscach innyeh niz stata siedziba Laboratorium

NA lub N(E) - badanie nieakredytowane (nie zamieszezone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponize;j lub powyze] akredylowanego zakresu metody)
A{P] - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N{P} - badanie nicakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce usiug laboratoryjnych

[NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratarium posiada dowody uzyskania réwnowainosci wynikow

(W] - przywolane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

{5) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki (w tym mogace bezposrednio wplywac na wainos¢ wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
costaly podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnoié wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jeieli nie podano inaczej dla
prabek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegdtowil matrycy podajac jako obiekt badan ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly 2 probki zakwaszone| | saczone) przez saczek migkki.

Dia probek pobieranych | badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy | procedury pobierania dostgpne sq w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mie¢ wptyw
na waznost wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych 1 badanych probek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnosc (jezeli podano): dia badan sensarycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnodé pomiary zostala gszacowana 2godnie 7 150
29201 1 zastosowaniem podejscia calodciowego (rozszerzona niepewnodé pomiary zostala obliczona dla wspélczynnika k=2, co odpowiada przedzialowi ufnosc ok, 95%), dia pozostalych
badar okredlono jake niepewnosié rozszerzong metody U (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki (2a wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sig ponizej | powyiej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie < lub >” dolnej/gornej granicy zakresu
pomiarowego metody| najdujg sie poza zakresem akredytacji,
Dia rezultatow badania podanych w formie < lub > y" (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gdrnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wriosek
Zlecajacego) rozszeriona niepewnoid stanowi niepewnodé pomiary tej wartosci (np dla rezultatu <0,09 mg/l, warto$é niepewnoici przedstawiona jest dia wyniku 0,05 mg/l)
W przypadku badan biologicznych:
. wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4,
. waznaczeniu ogoinej liczby mikroarganizmow oraz liczby Legionella spp. wynik zero 0" ognacza, ie bakterit mie wykryto w badane] objetosci,
Daty wykonywania poszezegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukeja ogélnolaboratoryjng EFO/IQ/03 ~Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks ol,

Raport moze by powielany jedynie w catoici.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2024-03-26 Strona 4z 4



